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Wymagane i oferowane parametry kaset do filmów rtg

Lp Parametry  wymagane
Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać 

wartość, opisać)

1. Fabrycznie nowe rok produkcji 2005 lub 2006

2.
Wyposażone w folie wzmacniające o czułości 800, uczulone 

na światło niebieskie

3.
W całości wykonane z tworzywa ABS odpornego na 

uderzenia

4. Wyposażone w gumowe narożniki

5.
Z okienkiem identyfikacyjnym do naświetlania danych 

pacjenta

6.
Wyposażone w dwa zamki chroniące kasetę przed 

otwarciem

7. Gwarancja min. 12 miesięcy od daty sprzedaży

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

 


