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Znak: AE-5/81/2006                            Tarnów, dnia  18.10.2006 r. 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO  

na dostawę wirówki laboratoryjnej stołowej, szyny czynnościowej do ruchów biernych 

kończyny dolnej oraz detektorów tętna płodu.  
 

 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej o treści: 

 

Pakiet Nr 3 

1. Czy Zamawiający dopuści detektor tętna płodu, w którym głowica szerokokątna jest 

integralną częścią detektora (nie posiada kabla) ? 

 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

 

Ad.1) Zamawiający nie dopuści detektora tętna płodu, w którym  głowica   szerokokątna  

          jest integralną częścią detektora (nie posiada kabla). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przesłał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


