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Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p. Wymagane parametry Wpisać oferowane parametry

1. Oferowany przedmiot zamówiena posiada znak CE

2. Odczynniki gotowe do użycia

3.
Gwarantowany okres ważności odczynników od daty dostawy – 

3 miesiące

4.

Dostarczenie sprzętu niezbędnego do statystycznego 

opracowania wyników oraz wysyłania ich droga elektroniczną 

do odbiorcy: zestaw komputerowy wraz z programem do 

przekształcania dokumentów do drukowania wyników do pliku 

PDF.

5.

Serwis gwarancyjny na aparat Axsym-Abbott będący 

własnością Zamawiającego, obejmujący dojazd serwisanta, 

przegląd, kalibrację i naprawę aparatu (do 24 godz. od 

zgłoszenia)

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


