
Załącznik Nr 4

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 3

L.p. Wymagane parametry 
Wpisać: TAK/NIE bądź 

opisać

1. Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych

2. Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

3. Testy Elisa muszą pochodzić od tego samego producenta

4.

Zestaw do przeprowadzenia badań metodą ELISA: czytnik paskowy - odczyt 3 pasków, 

pamięć 30 programów kalkulacyjnych, wbudowana drukarka, myjnia mikropłytek, 

ikubator z wytrząsaniem - inkubacja 2 płytek jednocześnie, regulacja temperatury, 

wbudowany minutnik

5. Instrukcja przeprowadzania badań w języku polskim

6.

Dostarczenie i zainstalowanie programu komputerowego umożliwiającego 

ewidencjonowanie wyników uzyskanych przy pomocy czytnika wraz z danymi 

demograficznymi pacjenta, z możliwością wprowadzania wyników uzyskanych przy 

pomocy innych analizatorów znajdujących się w laboratorium Zamawiającego

7. Wliczony w dzierżawę serwis - czas naprawy do 48 godzin od zgloszenia

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


