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Punktacja w kryterium parametry techniczne

Kryteria oceny jakości Punktacja

Pakiet Nr 1 - Endoprotezy monokondylarne stawu kolanowego 

Możliwość zastosowania alternatywnie części 

piszczelowej typu "mobile bearing" i "fixed 

bearing" lub części piszcelowej wykonanej 

całkowicie z polietylenu

Nie - 0 pkt,  Tak - 5 pkt

dostępne grubości wkładki polietylenowej "mobile 

bearing" lub "fixed bearing": 9,5 mm, 11,5 mm, 

13,5 mm

Nie - 0 pkt,  Tak - 5 pkt

Pakiet Nr 2 - Endoprotezy całkowite stawu ramiennego

W ofercie głowy niesymetryczne Nie - 0 pkt,  Tak - 10 pkt


