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Znak: AE/ZP-27-109/09                                  Tarnów, 2009-12-22 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę   

sterylizatorów parowych  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  w Tarnowie. 

   

 
 W związku z zapytaniami  Wykonawców o następującej treści: 

 

 

1. Dotyczy Załącznika  Nr 2 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści  sterylizatory                 

o głębokości  przekraczającej  o mniej niż 10%  podaną  SIWZ maksymalna 

głębokość? 

2. Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 14 - Czy   szerokość przestrzeni instalacyjnej dla 

dwóch sztuk sterylizatorów jest równa dwukrotnej wartości dopuszczalnej szerokości 

sterylizatora czyli 2320 – 2360  mm (2 x1160-2 x1180)? 

 

  

 

           Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej  
odpowiedzi: 

 

      Ad. 1 
       Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 2 poz. 14 sterylizatorów                                       

o  głębokości  przekraczającej  o mniej niż 10%  podaną  SIWZ maksymalną 

głębokość.  

      Ad.2 
       Szerokość przestrzeni instalacyjnej  z przestrzenią  serwisową dla dwóch sztuk  

sterylizatorów wynosi 2980 mm. 

  

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 
 
 


