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Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p. Wymagane parametry Wpisać oferowane parametry

1. Odczynniki gotowe do użycia

2.
Gwarantowany okres ważności odczynników od daty dostawy – 

3 miesiące

3.
Gwarantowany okres ważności materiałów wzorcujących i 

kontrolnych od daty dostawy – 6 miesięcy

4.

Serwis techniczny na aparat Axsym-Abbott będący własnością 

Zamawiającego, obejmujący dojazd serwisanta, przegląd, 

kalibrację i naprawę aparatu, w tym również części niezbędne 

do naprawy, czas naprawy do 48 godz. od zgłoszenia

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


