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Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 3

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p. Wymagane parametry Wpisać oferowane parametry

1. Wydajność nie mniej, niż 400 oznaczeń/ godzinę

2. Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu

3. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach

4. Pamięć min. 1000 wyników

5. Kontrola jakości - pamięć min. 300 wyników

6. Flagowanie wyników

7. Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki

8. Możliwość wyboru barwy moczu

9. Kompensacja własnego zabarwienia moczu

10. Możliwość wyboru klarowności moczu

11. Automatyczne usuwanie zużytych pasków

12.

Gwarantowany okres ważności: testów, materiałów 

kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań  – 

6 miesięcy od daty dostawy

13.
Możliwość automatycznego wprowadzania wyników 

oceny mikroskopowej osadu moczu

14.

Praca z wykorzystaniem pasków 10-parametrowych 

charakteryzujących się eliminacją wpływu (interferencji) 

kwasu askorbinowego na wyniki w polach testowych: 

glukozy i hemoglobiny – podać nazwę zastosowanej 

substancji i formę zabezpieczenia

15. Zapewnienie kontroli jakości w zakresie analiz moczu

16. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny

17. Możliwość podłączenia do komputera

18. Dwukierunkowa transmisja danych

19.
Zapewnienie możliwości pracy w laboratoryjnym systemie 

informatycznym (licencja, interface)

20. Możliwość podłączenia czytników bar kodów

21. Kalibracja nie częściej niż raz na 4 tygodnie 

22. W zestawie z analizatorem -  UPS

23.
Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 2 tygodni od 

daty podpisania umowy

24.

Wliczony w dzierżawę serwis techniczny: czas naprawy - 

do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny 

aparat - do 72 godzin, i aplikacyjny 

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


