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Znak: AE/ZP-27-58/09            Tarnów, 2009-07-03 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO  

 dostawę aparatu RTG przyłóżkowego. 

 

 
W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści: 

 
1. Dotyczy Załącznik Nr 2 pkt. 3,5 : Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia 

z generatorem 15 kW z zakresem wysokiego napięcia od 40-120 kV, o czasie 

ekspozycji od 3 ms do 1,5s, pozostałe parametry jak w SIWZ ?  

 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

 
Ad.1 Zamawiający nie dopuści przyłóżkowego aparatu RTG z generatorem 15 kW z  

         zakresem wysokiego napięcia od 40-120 kV, o czasie ekspozycji od 3 ms do 1,5s. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


