
AE/ZP-27-26/12 Załącznik Nr 7

Ocena w kryterium parametry techniczne

Kryteria oceny parametrów technicznych Punktacja

Pakiet Nr 2 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym pokryty polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny 

Późna utrata światła w stencie - in stent late lumen loss (mm), 

według danych z randomizowanego badania, oceniany 
wartość powyżej 0,35 mm - 0 pkt

w co najmniej 6 miesiącu
wartość poniżej 0,35 mm - 100 pkt


