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Zalacznik nr 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne
myjni-dezynfektora do kaczek i basenow - 1 szt

Parametry oferowane

Lp. Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia Parametry (Wpisa¢ TAK/NIE podaé
wymagane zaKres, opisa¢)
Myjnia-dezynfektor — urzadzenie fabrycznie nowe, rok
1 produkcji 2012 lub 2013, z uchwytem i kompletnym TAK
zestawem potaczen gotowe do pracy i nie wymagajace
dodatkowych zakupéw
5 Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z wymaganiami TAK
normy PN EN ISO 15883-1,-3 lub réwnowaznej
Urzadzenie przeznaczone do: oprézniania, mycia, TAK
dezynfekcji: ogélnodostepnych basenéw (z krétkim
3 |uchwytem) i kaczek, pojemnikéw na mocz (szklane i
plastikowe z przykrywami), misek do toalety, misek
,,herkowatych”
4 Urzadzenie (obudowa oraz komora mycia) w cato$ci TAK
wykonane ze stali nierdzewnej
Urzadzenie w wersji stojacej, pionowej o wymiarach: TAK
5 Szerokos¢: 450-500 mm
Giebokosé: 450 — 600 mm
Wysokos$é: 1300 -1675 mm
Pojemno$¢ komory: 1 basen z pokrywa i 1 kaczka na TAK
6 | mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta , lub 2
miski ,,nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz
7 Kosz uniwersalny lub kosze do mycia i dezynfekc;ji Tak
sprzgtu w pkt 6
3 Automatyczne opréznianie mytych i dezynfekowanych TAK
naczyn sanitarnych
9 Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i TAK
dezynfekcji
System dysz strumieniowych zapewniajacy duza TAK
10 efektywnos¢ czyszczenia, niezaleznie od zmian ci$nienia
wody zasilajacej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1
rotacyjna)
11 Panel obstugi w jezyku polskim z mozliwos$cia wyboru TAK
dowolnego programu
12 | Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna TAK
Program dla mniej Iub bardziej zabrudzonych TAK
13 | przedmiotéw  poddawanych  procesowi mycia i
dezynfekcji (minimum 3 programy standardowe)
14 Sterowanie mikroprocesorowe w petni automatyczne z TAK
mozliwo$cig zmiany parametrow programow
15 Samodezynfekcja urzadzenia — mycie i dezynfekcja TAK
termiczna komory, przewodéw wodnych i dysz
16 Urzadzenie posiada wlasna wytwornicg pary zasilang TAK
woda biezaca
17 | Jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz TAK
18 | Wtasna pompa dozujaca odkamieniacz. TAK
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19 Wszystkie weze ci$nieniowe elastyczne w splocie TAK
metalowym
TAK
20 | Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem wody.
Pakiet startowy wymaganego $rodka chemicznego do TAK
21 odkamieniania — Wykonawca dostarczy wraz z dostawa
urzadzenia 1 pojemnik o pojemnosci 5 litrow
odkamieniacza
Mozliwo$¢ stosowania §rodkéw odkamieniajacych TAK
29 r6znych firm - co najmniej 3; podaé¢ nazwy firm i ich
produkty (nazwy) odpowiednie do zaoferowanej
myjni-dezynfektora
23 | Zasilanie 230V jednofazowe TAK
04 Podtaczenie zimnej i cieptej wody %2 ”, woda surowa, TAK
nieuzdatniona
o5 | Mozliwos¢ podtaczenia do odptywu @ 110 TAK
Pozostate wymagania
26 Instrukcja serwisowa i obstugi w jezyku polskim wraz z TAK
dostawa urzadzenia
97 Dostawa urzadzenia w terminie do 30 dni od daty TAK
obowiazywania umowy.
Do oferty nalezy dotaczy¢ (w jezyku polskim) materiaty TAK
28 |informacyjne dotyczace oferowanego przedmiotu
zamOwienia oraz jego zdjecie (fotografig)
29 Szkolenie personelu w zakresie obstugi w siedzibie TAK
Zamawiajacego
Gwarancja i bezplatny serwis w okresie min. 24 miesigcy TAK
30 | od daty protokolarnego odbioru uruchomionego
urzadzenia
W okresie gwarancji czas od zgtoszenia usterki do jej TAK
31 |usunigcia lub wymiaru towaru na wolny od wad — 7 dni
kalendarzowych
W okresie gwarancji dow6z urzadzenia do naprawy lub TAK
32 | przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy

Niespelnienie wyzej wyszczegolnionych parametré6w spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty



