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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry Podać parametry oferowane

Pakiet Nr 1 - Urządzenie do ucisku tętnicy promieniowej

1. Urządzenie umożliwiające utrzymanie hemostazy po usunięciu 

introduktora z tętnicy promieniowej

2. Możliwe do zastosowania na prawej i lewej kończynie górnej

3. Opisać sposób użycia oferowanego rozwiązania; dołączyć do 

oferty instrukcję użycia

Pakiet Nr 2 - Urządzenie do zamknięcia tętnicy udowej

1. Urządzenie umożliwiające uzyskanie skutecznej hemostazy po 

usunięciu introduktora (6 - 7F)z tętnicy udowej

2. Urządzenie składajace się z bioresorbowalnej kotwicy i korka 

kolagenowego, ulegajacych całkowitej resorpcji w okresie 60-90 dni

3. Opisać sposób użycia oferowanego rozwiązania; dołączyć do 

oferty instrukcję użycia

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


