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Znak: AE/ZP-27-47/13                           Tarnów, 2013-07-30 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz 

montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości  pola min. 1,5 T wraz z 

oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi, jak 
również demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego aparatu MR 

Zamawiającego. 

   
W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy pkt. XVI SIWZ Ogólne warunki umowy, ppkt.10 a): W naszej opinii 

zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów 

medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży 

poziomu. 

2. Dotyczy pkt. XVI SIWZ Ogólne warunki umowy, ppkt.19: Z uwagi na liczne 

zabezpieczenia umowne wykonania umowy i brak w umowie zabezpieczeń płatności 

wynikającej z umowy w naszej opini występuje brak symetrii w zabezpieczeniu interesów 

Zamawiającego i Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby wprowadzić do umowy 

zapis, w następującym brzmieniu: „W przypadku opóźnień w płatności większych niż 3 

miesiące, Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku od 

Wykonawcy wydać zgodę na dokonanie zbycia wierzytelności wynikającej z umowy oraz 

wystąpić do właściwego organu założycielskiego z prośbą o wydanie zgody na dokonanie 

przez Wykonawcę zbycia wierzytelności wynikającej z umowy.” 

3. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza modernizację 

wzmocnienia stropu na potrzeby posadowienia nowego rezonansu magnetycznego? 

4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie istniejącego konstrukcyjnego projektu wzmocnienia 

stropu pod istniejącym rezonansem. 

5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu konstrukcyjnego w zakresie posadowienia 

budynku szpitalnego i piwnic w obrębie pomieszczeń pod pracownią MR i TK.  

6. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę w ramach adaptacji pomieszczenia badań rezonansu magnetycznego? 

7. Jeśli Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o potwierdzenie, iż 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania dokładnie o czas jaki jest 

niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jego uprawomocnienie. 

8. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby zdemontowany rezonans został 

zutylizowany na koszt Wykonawcy czy przekazany do dyspozycji Zamawiającego? 

9. Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w układ ścian w zakresie 

pomieszczeń objętych adaptacją? 

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji 

wentylacji i klimatyzacji? 



 

11. Jeśli Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

prosimy o informację czy Zamawiający wymaga modernizacji lub wymiany jakichkolwiek 

podzespołów istniejącej wentylacji? Prosimy również o podanie precyzyjnego zakresu 

modernizacji / wymiany (np. wymiana wentylatorów, automatyki, czyszczenie kanałów, 

itp.) 

12. Czy Zamawiający dopuszcza instalację klimatyzatorów typu SPLIT w pomieszczeniu 

sterowni rezonansu oraz pomieszczeniu rejestracji? 

13. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek 

klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego? 

14. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga modernizacji instalacji gazów 

medycznych w pomieszczeniu badań MR? Jeśli tak prosimy o precyzyjną informację w 

jakim zakresie instalacja gazów medycznych musi być zmodernizowana. 

15. Czy Zamawiający wymaga modernizacji instalacji teletechnicznych (komputerowych) w 

ramach adoptowanych pomieszczeń? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganego standardu 

(parametrów) wykonania instalacji teletechnicznej (komputerowej) oraz odległości od 

pomieszczenia sterowni rezonansu do najbliższego punktu dystrybucji. 

16. Czy Zamawiający posiada wolne porty dla instalacji teletechnicznej (i ile) w istniejącym 

punkcie dystrybucji? 

17. Czy Zamawiający oczekuje dostawy jakichkolwiek urządzeń aktywnych lub pasywnych w 

ramach modernizacji sieci teletechnicznej? 

18. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe (o przepustowości min. 2Mbit/sec)  w celu 

umożliwienia zdalnej diagnostyki rezonansu? 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawca rezonansu zastosował szyfrowane łącze 

serwisowe typu IPSec VPN? 

20. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje mocą elektryczną ok. 60kW na 

potrzeby zasilenia nowego rezonansu magnetycznego oraz klimatyzacji. 

21. Prosimy o podanie informacji jaka jest odległość od istniejącego pomieszczenia 

technicznego do rozdzielni głównej z której będzie zasilany nowy rezonans. 

22. Zwracamy się z prośbą o podanie przekroju i długości obecnie istniejącej głównej linii 

zasilającej rezonans. 

23. Czy Zamawiający wymaga modernizacji rozdzielni elektrycznej, z której będzie zasilany 

rezonans? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganego zakresu modernizacji. 

24. Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji 

powykonawczej. 

25. Czy Zamawiający będzie wymagał instalacji konsol diagnostycznych (opisowych) w 

innych pomieszczeniach niż pomieszczenie sterowni rezonansu? 

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelka dokumentacja serwisowa została dostarczona 

w wersji elektronicznej (np. na płycie CD)? 

27. Czy Zamawiający potwierdza, iż procedury odbiorowe (odbiór pracowni przez 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) leżą po stronie Zamawiającego? 

28. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas niezbędny na uzyskanie wszelkich pozwoleń 

administracyjnych umożliwiających uruchomienie pracowni rezonansu(np. Sanepid) który 

jest jednocześnie niezależny od Wykonawcy, był doliczony do ogólnego czasu wykonania 

zadania?  

29. Czy Zamawiający wymaga modernizacji obecnej instalacji p-poż? 

30. Jeśli wymagana jest modernizacja instalacji p-poż, zwracamy się z prośbą o podanie 

informacji jaki jest model istniejącej centralki p-poż, modelu istniejących czujek p-poż, 



 

oraz odległości od pracowni rezonansu do najbliższego punktu w którym będzie możliwe 

wpięcie nowych elementów p-poż.  

31. Czy Zamawiający dopuszcza modernizację obecnie istniejącej klatki faradaya czy wymaga 

instalacji nowej klatki? 

32. Jeśli Zamawiający dopuszcza modernizację istniejącej klatki, prosimy o podanie 

wymaganego zakresu modernizacji istotnego z punktu widzenia Zamawiającego (np. 

wymiana tarkettu, wymiana stropu podwieszonego, wymiana oświetlenia, itp.) 

33. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi wejściowych do pomieszczenia badań MR 

otwieranych na zewnątrz?  

34. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okna w klatce faradaya? 

35. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający oczekuje wyposażenia 

meblowego pom. objętych adaptacją. Jeśli tak, prosimy o precyzyjne określenie 

wymaganych mebli. 

36. Czy Zamawiający dopuszcza aby w czasie realizacji zadania możliwe było wykonanie 

tylko szkoleń BHP (bezpiecznej obsługi rezonansu), które nie wymagają uzyskania odbioru 

pracowni MR przez Sanepid? 

37. W związku z nieścisłymi zapisami w dokumentacji SIWZ, zwracamy się z prośbą                         

o potwierdzenie iż Zamawiający wyznaczył 84 dni na realizację zadania. 

38. Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wraz                      

z przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi? 

39. Z uwagi na znaczną objętość (kilkaset stron) listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 

ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na załączenie 

ww. dokumentu w formie elektronicznej (na nośniku CD). 

40. Dot. pkt. IV. 4.2 SIWZ: Czy w celu potwierdzenia parametrów określonych w pkt. I, II, 

III, IV, V i VIII Załącznika nr 7 Zamawiający dopuści załączenie do oferty oryginalnych, 

firmowych materiałów informacyjnych producenta w języku angielskim wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski, a dla parametrów w nich nie wymienionych – oświadczenie 

producenta potwierdzające ich spełnianie? 

41. Dot. Załącznika nr 7 pkt. XVII ppkt. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas 

podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji wynosił max. 2 

dni robocze od chwili zgłoszenia? 

42.  Zamawiający w punkcie I.7. Załącznika nr 7 do SIWZ wraz z podpunktami 7.1 – 7.2 

zawarł następujące wymagania: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

I.7. 

Homogeniczność pola w kuli o podanych 

średnicach: 

Podać wartość typowa w ppm mierzona 

metoda VRMS w warunkach nie 

gorszych niż w minimum 13 

płaszczyznach pomiarowych i minimum 

20 punktach 

pomiarowych w płaszczyźnie [ppm]. 

TAK  



 

I.7.1 a) O śr. 10cm < 0,1 ppm  

I.7.2 b) O śr. 30cm < 1,1 ppm  

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tych punktach do 

następującej treści: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 
parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 
zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

I.7. 

Homogeniczność pola w kuli o podanych 

średnicach: 

Podać wartość typową w ppm mierzoną 

metodą VRMS w warunkach nie 

gorszych niż w minimum 13 

płaszczyznach pomiarowych i minimum 

20 punktach pomiarowych w 

płaszczyźnie [ppm]. 

TAK  

I.7.1 a) O sr. 10cm < 0,01 ppm  

I.7.2 b) O sr. 30cm < 0,1 ppm  

 

43. Zamawiający w punkcie II.2. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 

2. 

Max efektywna amplituda (rozumiana 

jako wypadkowa wektorów we 

wszystkich osiach) dla FOV > 48 cm 

> 52 mT/m  

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tym punkcie do 

następującej treści: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 2. 
Max efektywna amplituda (rozumiana 

jako wypadkowa wektorów we 

wszystkich osiach) dla FOV > 48 cm 

> 57 mT/m  



 

Alternatywnie dokona zmiany treści wymagania na następujące: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 2. 

Max rzeczywista amplituda dla 

jednej osi (we wszystkich osiach 

x, y, z równocześnie) w FOV > 

48 cm 

> 33 mT/m  

  

44. Zamawiający w punkcie II.3. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 3. 
Max efektywny Slew Rate dla amplitudy 

zdefiniowanej w pkt. II. 2. 
> 170 T/m/s  

 

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tym punkcie do 

następującej treści: 
Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 3. 
Max efektywny Slew Rate dla amplitudy 

zdefiniowanej w pkt. II. 2. 
> 207 T/m/s  

Alternatywnie dokona zmiany treści wymagania na następujące: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 
parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 
zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 2. 
Max rzeczywisty Slew Rate dla jednej 

osi dla amplitudy zdefiniowanej w pkt. 

II. 2. 

> 120 T/m/s  



 

45. Zamawiający w punktach II.4-8. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymagania: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 
oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 4. Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) < 1,5 ms  

II. 5. 
Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) < 0,6 ms  

II. 6. 
Min TR dla EPI (256x256 matryca) < 17 ms  

II. 7. 
Min TE dla EPI (256x256 matryca) < 9,3 ms  

II. 8. Echo Spacing (czas pomiedzy kolejnymi 

echami) dla EPI (matryca 256x256) 
< 1,05 ms  

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje wymagania w tych punktach do 

następującej treści: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 
parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 
zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

II. 4. Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) < 1,5 ms  

II. 5. 
Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) < 0,6 ms  

II. 6. 
Min TR dla EPI (256x256 matryca) < 10 ms  

II. 7. 
Min TE dla EPI (256x256 matryca) < 2,0 ms  

II. 8. Echo Spacing (czas pomiedzy kolejnymi 

echami) dla EPI (matryca 256x256) 
< 0,8 ms  

 

46. Zamawiający w punkcie III.1. Załącznika nr 7 do SIWZ zamierza premiować przyznawaniem 

dodatkowych punktów następującą cechę: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

III. 1. Moc wzmacniacza minimum 15 kW  



 

Czy w związku z tym Zamawiający wprowadzi dodatkowe premiowanie następującej 

funkcjonalności: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

III. 1. Moc wzmacniacza minimum 10 kW  

 

47. Zamawiający w punkcie III.1. Załącznika nr 7 do SIWZ zamierza premiować przyznawaniem 

dodatkowych punktów następującą cechę: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

III. 1. Moc wzmacniacza minimum 15 kW  

Czy w związku z tym Zamawiający wprowadzi dodatkowe premiowanie następującej 

funkcjonalności: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 
kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

III. 

5. 

Cyfrowa optyczna transmisja odebranego 

sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem 

badań a maszynownią (rekonstruktorem) 

zapewniająca zmniejszenie zaszumienia 

sygnału i wzrost stosunku SNR 

wynikowego obrazu oraz umożliwiająca 

przesył znacznej ilości danych (np. 

potrzebnych do zaawansowanych 

aplikacji 3D) 

Tak  

 
 

 

 

 

 



 

48. Zamawiający w punkcie III.2. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

III. 

2. 

Liczba równoległych cyfrowych kanałów 

odbiorczych 
> 16  

Czy w związku z tym, Zamawiający jest skłonny zaakceptować zaoferowanie systemu 8 

kanałowego a zatem skorygować zapisy w tym punkcie do następującej postaci: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

III. 2. 
Liczba równoległych cyfrowych kanałów 

odbiorczych 
> 8  

 

49. Zamawiający w punkcie V.2. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 
parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 
zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

V. 2. 

Automatyczny przesuw stołu pacjenta 

(inicjowany software’owo z protokołu 

podczas akwizycji danych) 

umożliwiający badanie dłuższych 

odcinków ciała przy 

użyciu cewek dłuższych niż max FoV 

i/lub kilku cewek jednocześnie 

Tak, dla pola badania  > 120 

cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

oraz w punkcie VI.2.6. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące wymaganie: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

VI. 

2.6. 

Badanie z automatycznym przesuwem 

stołu/ obszar minimum 120cm/ 
Tak  

 

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje wymagania w tych punktach do 

następującej treści: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

V. 2. 

Automatyczny przesuw stołu pacjenta 

(inicjowany software’owo z protokołu 

podczas akwizycji danych) 

umożliwiający badanie dłuższych 

odcinków ciała przy 

użyciu cewek dłuższych niż max FoV 

i/lub kilku cewek jednocześnie 

Tak, dla pola badania  > 170 

cm 
 

oraz 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 
parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 
zamówienia 

(Podac zakres,opisac) 

VI. 

2.6. 

Badanie z automatycznym przesuwem 

stołu/ obszar minimum 170cm/ 
Tak  

 

 

50. Zamawiający w punkcie VIII.1. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł następujące 

wymaganie: 

 

 

 



 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 
Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 
przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

VIII.1

. 
Max FOV (w osi z) 

> 35 cm we wszystkich 

osiach 
 

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w tym punkcie do 

następującej treści: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 
przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

VIII.1. Max FOV (w osi z) 
> 45 cm we wszystkich 

osiach 
 

 

51. Zamawiający w punkcie X. Załącznika nr 7 do SIWZ zawarł wymagania dotyczące  

Konsoli postprocessingowej, w tym w punkcie X. 4. Wymaga: „Konsola działająca po 

całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu i umożliwiająca 

archiwizacje min. 100 000 obrazów”. 

     Wnioskujemy, że skoro Konsola ta ma działać po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej 

(podstawowej)  aparatu, to niektóre z jej procesów (tj. te, dotyczące obróbki obrazu) 

powinny być niezależne. Jednym z takich niezależnych funkcjonalności jest oddzielna baza 

danych badań/pacjentów. Chodzi o to, że jeżeli konsola postprocessingowa ma być 

całkowicie niezależna od konsoli operatorskiej, to obie te konsole nie mogą korzystać z 

jednej bazy danych – muszą być dwie oddzielne bazy danych badań/pacjentów: jedna na 

konsoli operatorskiej, druga na konsoli postprocessingowej.  

Prosimy o potwierdzenie tego faktu odpowiednią korektą wymagań w punkcie X. 4. Do 

następującej postaci: 

Lp. Nazwa parametru Wymagania graniczne. 

Punktacja w kryterium 

parametry techniczne, w 

kryterium okres gwarancji 

oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR 

Zamawiającego 

Oferowane parametry 

przedmiotu 

zamówienia 

(Podac zakres, opisac) 

X.4. 

Konsola działająca po całkowitym 

wyłączeniu konsoli głównej 

(podstawowej) aparatu i umożliwiająca 

archiwizacje min. 100 000 obrazów. 

Konsola postprocesingowa tego samego 

Tak  



 

producenta co aparat MR, posiadająca 

oddzielną bazę danych. 

 

52. Zamawiający w odpowiedzi z dnia 23 lipca 2013r. dotyczącej pkt 46 informuje                            

„ Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga wykonania wentylacji w pomieszczeniach: badań 

MR, w sterówce aparatu MR, w pomieszczeniu technicznym, w pokoju opisowym. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej wentylacji. Zamawiający informuje, że 

w przypadku  wykorzystania przez Wykonawcę istniejącej instalacji wentylacji to 

Wykonawca ustala i ocenia jakie elementy w/w instalacji wymagają modernizacji  lub 

podlegają wymianie. Zamawiający wymaga natomiast, aby przekazane instalacje objęte 

były gwarancją na warunkach określonych w SIWZ”. Czy Zamawiający deklarując wymóg 

wykonania wentylacji w: 

      - pomieszczeniu technicznym, 

      - pokoju opisowym  

       dopuszcza wykonanie systemu klimatyzacji w postaci instalacji klimatyzatorów typu   

SPLIT lub klimakonwektorów, bez ingerencji w system wentylacji mechanicznej lub 

grawitacyjnej w wymienionych pomieszczeniach? 

53. Zamawiający w odpowiedzi dotyczącej pkt 51 informuje „W skład Pracowni MR  wchodzą 

wg Załącznika Nr 8 do SIWZ- strona 1: pomieszczenie opisane „MR” – pokój badań 

(opisany jako nr 9) pomieszczenie z wstawioną  stacją technika – sterownia (opisana jako 

nr 8) -strona 2: (Rzut piwnic), pomieszczenie nr 5 – pomieszczenie  techniczne pod 

pokojem   badań oraz   pomieszczenie opisowe  dla lekarza  zlokalizowane piętro wyżej 

ponad pokojem badań MR. Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych rozumianych jako wszystkie prace                                  

w pomieszczeniach, w których zostanie zamontowany jakikolwiek element zaoferowanego 

systemu, umożliwiających  zrealizowanie wymagań określonych w SIWZ”. Prosimy                       

o potwierdzenie, że przez prace adaptacyjne w pomieszczeniu opisowym Zamawiający 

rozumie prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji oraz pracami wynikającymi z 

naprawy w trakcie prac instalacyjnych uszkodzeń? 

  

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

 

Ad.1 i Ad.2 
              Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu 

XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.   

Ad.3.  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza modernizację wzmocnienia stropu na potrzeby 

posadowienia nowego rezonansu magnetycznego. 

Ad.4 i Ad.5 
Zamawiający informuje, iż „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i adaptacji 

pomieszczeń dla potrzeb oddziału diagnostyki (TK + MR). Konstrukcje” stanowi Załącznik Nr 

9 do SIWZ. 

Ad.6.  

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca uzna za konieczne wykonanie prac 

adaptacyjnych, które wymagają  pozwolenia na budowę to Zamawiający dopuszcza takie 



 

rozwiązanie, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcą wszelkich zgód i pozwoleń 

wymaganych w tym zakresie z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad.9 

Ad.7. , Ad.28 i Ad.37 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia i wymaga 

zrealizowania całości  zamówienia  w  okresie nie dłuższym niż  84  dni od podpisania umowy. 

Ad.8.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVIII.4 Załącznika Nr 7 do SIWZ demontaż, 

deinstalację i utylizację przez  uprawnioną  jednostkę zamontowanego dotychczas aparatu  MR  

z pomieszczeń  Zamawiającego wykona Wykonawca na  koszt Wykonawcy.  

Ad.9.  

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie prac adaptacyjnych, które będą ingerowały 

w układ ścian tyko i wyłącznie w zakresie ściany działowej znajdującej się pomiędzy 

pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem sterowni i rejestracją MR . 

Ad.10.  
Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji wentylacji i 

klimatyzacji. 

Ad.11.  
Zamawiający informuje, że w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę w pracach  

adaptacyjnych istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji to Wykonawca ustala i ocenia 

jakie elementy ww instalacji wymagają modernizacji lub podlegają wymianie.  Zamawiający 

wymaga natomiast, aby przekazane instalacje objęte były gwarancją na warunkach określonych 

w SIWZ. 

Ad.12.  
Zamawiający dopuszcza również instalację klimatyzatora typu SPLIT w pomieszczeniu 

sterowni rezonansu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów określonych w 

pkt.XVIII.5 Załącznika Nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza natomiast instalacji 

klimatyzatora w  pomieszczeniu rejestracji. 

Ad.13.  
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na instalację zewnętrznych jednostek 

klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego, w którym znajduje się MR, od strony 

północnej. 

Ad.14.  
Zamawiający informuje, że nie wymaga modernizacji instalacji gazów medycznych w 

pomieszczeniu badań MR. 

Ad.15.  
Zamawiający informuje, że nie wymaga modernizacji infrastruktury teletechnicznych 

(komputerowych) w ramach adoptowanych pomieszczeń. 

Ad.16.  
Zamawiający informuje, że dostosuje ilość wolnych portów dla instalacji teletechnicznej w 

istniejącym punkcie dystrybucji do potrzeb Wykonawcy. 

Ad.17.  
Zamawiający informuje, że nie oczekuje dostawy urządzeń aktywnych lub pasywnych w 

ramach modernizacji sieci teletechnicznej. 

Ad.18.  
Zamawiający informuje, że nie udostępni łącza internetowego (o przepustowości min. 

2Mbit/sec)  w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki rezonansu. 

 

 



 

Ad.19.  
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby Wykonawca zastosował szyfrowane łącze 

serwisowe typu IPSec VPN, pod warunkiem, że łącze to zostanie wykonane i utrzymywane 

przez Wykonawcę.   

Ad.20.  
Zamawiający informuje, że dysponuje mocą elektryczną ok. 60kW na potrzeby zasilenia 

nowego rezonansu magnetycznego oraz klimatyzacji. 

Ad.21. i Ad.22. 
Zamawiający informuje, że rozdzielnia, z której można zasilać aparat MR to Stacja Trafo – 

Kontener S-1230, Sn+400KWA, zlokalizowana na terenie Szpitala, 75m od Pracowni MR. 

Rozdzielnia zasilająca RM - RG Nr 030034 zlokalizowana jest w pomieszczeniu piwnicznym 

pod Pracownią RM (sektor IV pozycja 2).  W odległości ok. 17 m od rozdzielni zasilającej – 

również w pomieszczeniu piwnicznym – znajduje się pomieszczenie techniczne RM, stąd 

zasilanie przechodzi do Pracowni RM - parter (odległość ok. 25m od pomieszczenia 

technicznego  RM). Kabel łączący Stację Trafo ze złączem kablowym ZK-3 znajdującym się 

na ścianie budynku, w którym znajduje się rezonans – YAKY  4 x 240 mm2. Z tego złącza 

kablowego biegnie kabel do rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy pod rezonansem – YAKY 4 

x 240 mm2. Z rozdzielni do pomieszczenia technicznego RM oraz Pracowni RM ułożony jest 

kabel YKY 5 x 35mm2. Uwaga: do złącza kablowego ZK-3 podpięte jest również zasilanie 

tomografu komputerowego.  

Ad.23.  
Zamawiający informuje, że nie wymaga, ale, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne,  

dopuszcza również modernizację rozdzielni elektrycznej, z której będzie zasilany rezonans. 

Ad.24.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVI.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ wymaga, aby  

Wykonawca, który będzie dokonywał prac projektowych, instalacyjnych lub innych prac  

dodatkowych  koniecznych do  uruchomienia  systemu najpóźniej w dniu protokolarnego 

oddania Zamawiającemu systemu przekaże kompletną dokumentację powykonawczą 

wszystkich przeprowadzonych prac. 

Ad.25.  
Zamawiający informuje, że wymaga instalacji konsoli postprocessingowej w opisowni MR, 

natomiast konsoli opisowej w gabinecie opisowym Pracowni RTG. 

Ad.26.  
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby wszelka dokumentacja serwisowa została 

dostarczona w wersji elektronicznej (np. na płycie CD). 

Ad.27.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.XVIII.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ „….. Po  stronie  i 

na  koszt  Wykonawcy leży  uzyskanie  wszelkich  niezbędnych formalnych  zgód                          

i pozwoleń na zainstalowanie, uruchomienie oraz eksploatowanie zaoferowanego  systemu 

…..” 

Ad.29. i Ad.30 
Zamawiający informuje, że nie wymaga modernizacji obecnej instalacji p-poż. 

Ad.31.  
Zamawiający informuje, że dopuszcza zarówno modernizację obecnie istniejącej, jak i 

instalację nowej  klatki Faradaya. 

Ad.32.  
Zamawiający informuje, że w przypadku modernizacji istniejącej klatki Faradaya wymaga, aby 

klatka ta spełniała wszystkie wymagania zawarte w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz  wymagane 



 

prawem wymogi, jak również wymagane jest, aby stan klatki po modernizacji był nie gorszy 

niż przed jej modernizacją. W gestii Wykonawcy leży dokonanie takiej modernizacji klatki, 

która spełni ww wymagania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga wymiany 

wykładziny w pomieszczeniu badań MR, drzwi do klatki Faradaya zgodnie z pkt.XV.4 

Załącznika Nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem Ad.33, nie wymaga natomiast wymiany stolarki 

okiennej. 

Ad.33.  
Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie drzwi wejściowych do pomieszczenia badań 

MR otwieranych na zewnątrz.  

Ad.34.  
Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystanie istniejącego okna w klatce Faradaya. 

Ad.35.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. XV.3 Załącznika Nr 7 do 

SIWZ wymaga, aby Wykonawca zaoferował  oraz zamontował w  pomieszczeniu  badań  MR  

Zamawiającego  szafki  do przechowywania  wszystkich zaoferowanych  cewek, fantomów  

oraz  podkładek pozycjonujących  w  sposób i  w miejscu  umożliwiającym swobodny  wjazd  

do  pomieszczenia  badań  leżanki  i  wózka  antymagnetycznego  stanowiących  integralną  

część Oferty 

Ad.36.  
Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga przeprowadzenia szkoleń zgodnie z pkt. 

XVI.2 i 3 Załącznika nr 7 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pod pojęciem 

„aplikacyjne” rozumie również szkolenia BHP. 

Ad.38.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. XVII.2 i 3 Załącznika Nr 7 

do SIWZ wymaga gwarancji pełnej z wszystkimi  częściami na wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia przez  okres  minimum 12 miesięcy od  daty  podpisania  protokołu przekazania 

uruchomionego systemu stanowiącego przedmiotu zamówienia oraz przeglądów serwisowych 

w okresie gwarancji, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywanych przez autoryzowanych 

pracowników serwisu, wliczonych w cenę oferty. 

Ad.39.  
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na załączenie do oferty listy podmiotów, o której 

mowa w pkt.IV.3.8 SIWZ w formie elektronicznej (na nośniku CD), pod warunkiem że 

zostanie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.     

Ad.40 
Zamawiający poprzez zapis zawarty w pkt.IV.4.2. SIWZ o treści „Materiałów informacyjnych 

(w języku polskim) dotyczących oferowanego przedmiotu  zamówienia, przy czym w zakresie 

parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I, II, III, IV, V oraz VIII Załącznika Nr 7 

do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów 

informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w ww 

punktach  parametry techniczno-ekspolatacyjne (w języku polskim), a dla parametrów w nich 

nie wymienionych - oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnianie z podaniem 

wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób 

czytelny w załączonych materiałach producenta wszystkie parametry z pkt. I, II, III, IV,  V oraz 

VIII Załącznika Nr 7 do SIWZ” rozumie również załączenie do oferty materiałów 

informacyjnych w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem na język polski 

 

 



 

Ad.41 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XVII.6 Załącznika Nr 7 do 

SIWZ wymaga, aby: „W okresie gwarancji czas podjęcia działań naprawczych w przypadku 

naprawy w miejscu instalacji max.2 dni robocze* od  chwili zgłoszenia”  

Ad.42 – Ad.45 i Ad.48 - 50 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany i podtrzymuje wymogi 

zawarte w pkt. I.7, I.7.1-I.7.2, II.2, II.3, II.4-II.8, III.2, V.2, VI.2.6., oraz VIII.1 Załącznika Nr 7 

do SIWZ. 

Ad.46 i Ad.47 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.VI SIWZ jedynym kryterium oceny ofert jest cena 

brutto -100%. 

Ad.51. 
Zamawiający informuje, że dopuszcza również konsolę postprocesingową posiadającą 

oddzielną bazę danych, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów zawartych                   

w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 

Ad.52 
Zamawiający informuje, że dopuszcza również wykonanie systemu klimatyzacji w postaci 

instalacji klimatyzatorów typu SPLIT lub klimakonwektorów, bez ingerencji w system 

wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej w pomieszczeniu technicznym oraz w pokoju 

opisowym, pod warunkiem, że w pomieszczeniu technicznym zostaną zachowane warunki 

wymagane do w pełni sprawnego działania zaoferowanego systemu. 

Ad.53 
Zamawiający informuje, że przez prace adaptacyjne w pomieszczeniu opisowym Zamawiający 

rozumie prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji, montażu zaoferowanej 

lekarskiej stacji diagnostycznej oraz prace wynikające z naprawy w trakcie prac instalacyjnych 

uszkodzeń. 

 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad. 46 i Ad.47 Zamawiający 

dokonuje oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku Nr 7 do SIWZ w następujący 

sposób: zapis w kolumnie trzeciej o treści „Wymagania graniczne. Punktacja w 

kryterium  parametry techniczne, w kryterium okres gwarancji oraz w kryterium okres 

przestoju pracowni MR Zamawiającego” zmienia na zapis o treści „Wymagania 

graniczne.” Powyższe wynika z kryteriów oceny ofert oraz zasad i trybu wyboru 

najkorzystniejszej oferty opisanych przez Zamawiającego w pkt. VI i VII SIWZ. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 7 po dokonanej zmianie.  
 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


