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Wymagania dla przedmiotu zamowienia okreslonego w Pakiecie Nr 1
UWAGA! Oferta nie spetniajgca ponizszych wymagan bedzie odrzucona

Zalacznik Nr 7.1

L.p.

Wymagane parametry

Whpisa¢ oferowane parametry

Analizatory immunologiczne ztozone z dwoch niezaleznych
modutow z przeznaczeniem do pracowni analityki i mikrobiologii,
pracujacych w tym samym systemie odczynnikowym, mogacych

"loznaczy¢ parametry wymienuone w Zatgczniku Nr 1 pozycje nr 1 -

16. Pracownia Badan Cito - 2 analizatory, Pracownia Mikrobiologii -
1 analizator

.|Analizatory bezigtowe, co catkowicie wyeliminuje kontaminacje

Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego,

‘|rekalibracja nie czesciej niz raz na 14 dni

Analizatory gotowe do pracy 24 h/dobe - nie wymagajace

.|codziennej obstugi (uzywania buforéw, ptynéw ptuczacych,

kalibracji, czyszczenia)

Zaréwno analizatory jak i odczynniki dopuszczone do obrotu i
uzywania na terenie RP zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych

.|z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z pdzniejszymi

zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedtozy na
kazde zadanie Zamawiajacgo

W dzierzawie uwzgledniono koszty wpiecia wszystkich analizatoréw
do wewnetrznej sieci informatycznej Infomedica - modut

.[laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowego i/lub

oprogramowania jezeli bedzie niezbedne do wpiecia analizatoréw
do sieci

Mozliwos¢ wykonania w jednym czasie co najmniej 15 réznych

‘|[parametréw

Miejsce na wykonanie w jednym czasie co najmniej 54 badan, co

‘Inajmniej 24 - Pracownia Cito oraz 30 Pracownia Mikrobiologii

Dostarczenie wraz z systemem metodyki oznaczen w jezyku

.|polskim, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w jezyku

polskim oraz instrukcje obstugi analizatoréw

10.

Kompletne zestawy odczynnikowe zawierajace kontrole i kalibratory

11

llosciowy test do oznaczania prokalcytoniny - oznaczenie ilo$ciowe

‘|na licencji Brahms

12

W komplecie z kazdym analizatorem UPS podtrzymujacy prace

‘|analizatora nie krocej niz 20 min.

13.

Trwato$¢ odczynnikéw do wykonywania oznaczen - po otwarciu
opakowania nie krétsza niz trwato$¢ podana na opakowaniu jako
termin waznosci

14.

Mozliwos¢ oznaczania przeciwciat Borelioza IgG w surowicy i PMR
na wszystkich analizatorach
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L.p.

Wymagane parametry

Whpisac oferowane parametry

15.

Serwis techniczny na okres obowigzywania umowy wliczony w
dzierzawe: obejmujacy naprawy i przeglady za wyjatkiem czesci
zuzywalnych wyszczegdlnionych w ofercie w Zataczniku Nr 1, czas
naprawy - do 48 godzin od zgtoszenia awarii, czas wymiany na inny
aparat - do 72 godzin

16.

Gwarantowany okres waznosci odczynnikow - min. 4 miesigce od
daty dostawy

17.

Dostawa analizatoréw do 14 dni od daty podpisania umowy

18.

W zestawie z analizatorem sprzet pomocniczy - cieplarka o
parametrach: czynnik sterylizujacy - suche, gorace powietrze,
mozliwos$¢ wyboru temperatury w zakresie 160 - 180°C, mozliwosé
wyboru czasu sterylizacji w zakresie 90 - 120 minut, automatyczne
odliczanie czasu sterylizacji po osiggnieciu zadanej temperatury,
nawiew powietrza wewnatrz komory sterylizujacej, pojemnos¢
komory okoto 0,1 m?, wyposazenie sterylizatora w co najmniej 2
potki (poziomy sterylizacii)

19

Zapewnienie w siedzibie Zamawiajacego szkolenia pracownikow

‘|Zamawiajacego w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia

20

Jeden z analizatréw w Pracowni Analitycznej Cito musi posiada¢

‘|modut pipetujacy z probki macierzystej
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