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Zatacznik Nr 7.3

Wymagania dla przedmiotu zamowienia okreslonego w Pakiecie Nr 3 - Dzierzawa systemu
automatycznej analizy moczu oraz analizatora wspomagajacego pétautomatycznego wraz

z dostawami: odczynnikow, kalibratoréw, materiatéw kontrolnych i ekspoatacyjnych
niezbednych do wykonania badan

L.p.

Wymagane parametry

Wpisac¢ oferowane parametry

Analizator wiodacy automatycznej analizy moczu

Analizator do analizy moczu w petni automatyczny,
wyposazony w podajnik na minimum 50 probek, z
mozliwoscig dostawiania statywow

Wydajnos$¢ minimum 240 oznaczen/ godzing

Analizator oznaczajgcy minimum 9 parametrow
chemicznych: leukocyty, ciata ketonowe, biatko, glukoze,
azotyny, krew, urobilinogen, pH, bilirubine

Analizator automatycznie oznaczajacy minimum 3
parametry fizykalne: kolor, klarownos¢ oraz ciezar
wiasciwy

Pamie¢ minimum 1000 wynikow pacjentow

Kontrola jakosci - pamig¢ minimum 300 wynikow

Flagowanie wynikéw

Automatyczne wykrywanie zabarwienia prébki

Mozliwos¢ wyboru barwy moczu

10

Kompensacja wtasnego zabarwienia moczu

11

Mozliwos¢ wyboru klarownosci moczu

12

Automatyczne usuwanie zuzytych paskow

13

Mozliwos$¢ wprowadzenia wynikow oceny mikroskopowe;j
0sodu moczu do wyniku

14

Praca z wykorzystaniem paskéw 10-parametrowych
charakteryzujacych sie eliminacjg wptywu (interferencji)
kwasu askrobinowego na wyniki w polach testowych:
glukozy i hemoglobiny - poda¢ nazwe zastosowanej
substancji i forme zabezpieczenia

15

Zapewnienie kontroli jakosci w zakresie analiz moczu w
systemie kontroli miedzynarodowe;.

16

Czytnik z dotykowym ekranem ciekfokrystaliczny

17

Mozliwos$¢ dwukierunkowej transmisja danych

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




L.p.

Wymagane parametry

Whpisac¢ oferowane parametry

18

Mozliwos¢ podtaczenia czytnikdw barkodowych

19

Kalibracja nie czesciej niz co 4 tygodnie

20

W zestawie z analizatorem UPS podtrzymujacy prace
analizatora nie krécej niz 20 min

Analizator potautomatyczny analizy moczu

.|Wydajnos¢ 400 - 600 oznaczen/ godzine

.|Odczyt 10 parametréw fizyko-chemicznych moczu

.|Mozliwos¢ wydruku w wybranych jednostkach

.|Pamie¢ minimum 1000 wynikow

.|Kontrola jakosci - pamie¢ minimum 300 wynikow

.|Flagowanie wynikéw

.|Automatyczne wykrywanie zabarwienia prébki

.|Mozliwo$¢ wyboru barwy moczu

.|Kompensacja wtasnego zabarwienia moczu

10.

Mozliwos¢ wyboru klarownosci moczu

11.

Automatyczne usuwanie zuzytych paskow

12.

Mozliwo$¢ automatycznego wprowadzania wynikow oceny
mikroskopowej osadu moczu

13.

Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w ktérym
pola testowe zabezpieczone sg siateczkg winylowa,

14.

Praca z wykorzystaniem paskéw charakteryzujacych sie
eliminacjg wptywu kwasu askorbinowego na wyniki -
poda¢ nazwe zastosowanej substancji

15.

Zapewnienie kontroli jakosci w zakresie analiz moczu

16.

Czytnik z dotykowym ekranem ciektokrystalicznym

17.

Mozliwos¢ podtaczenia do komputera - dwukierunkowa
transmisja danych

18.

Mozliwos¢ podtaczenia czytnikéw barkodow

19.

Kalibracja nie czesciej niz raz na 4 tygodnie

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




L.p.

Wymagane parametry

Whpisac¢ oferowane parametry

Analizator automatycznej analizy moczu oraz
analizator potautomatyczny analizy moczu

Zaréwno analizatory jak i odczynniki dopuszczone do
obrotu i uzywania na terenie RP zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr
107, poz.679 z pdzniejszymi zmianami). Odpowiednie
dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na
kazde zadanie

W dzierzawie uwzgledniono koszty wpiecia analizatoréw
do wewnetrznej sieci informatycznej Infomedica firmy
Asseco - modut laboratoryjny, w tym dostarczenie
zestawow komuterowych/zestawu komputerowego i/lub
oprogramowania jezeli bedzie niezbedne do wpiecia
analizatoréw do sieci

Gwarantowany okres waznosci: odczynnikdéw, materiatow
kontrolnych i innych niezbednych do wykonania badan —
minimum 6 miesiecy od daty dostawy

Dostawa analizatoréw wraz z osprzetem - do 14 dni od
daty podpisania umowy

5

Wiliczony w dzierzawe serwis: czas naprawy - do 24
godzin od zgtoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej
naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin

UWAGA! Oferta nie spetniajgca ponizszych wymagan bedzie odrzucona

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




