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Znak: AE/ZP-27-48/15                            Tarnów, 2015-09 -30 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę: 

- aparatu do znieczulenia - 1 szt., 

- respiratora noworodkowego – 1 szt., 

- urządzenia do wspomagania oddechu dla noworodków – 1 szt. 
 

 
W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 55  – Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez prezentacji 

krzywej anestetyka wziewnego, tylko z pomiarami i prezentacją wartości cyfrowych na 

wdechu i wydechu pacjenta?  

 

  

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1.  

Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez prezentacji krzywej koncentracji anestetyku 

wziewnego, tylko z pomiarami i prezentacją wartości cyfrowych na wdechu i wydechu pacjenta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


