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Zatacznik Nr 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne stotu zabiegowego - 1 szt.

L.p.

Parametry wymagane

Warunek graniczny.
Punktacja w kryterium
termin dostawy

Parametry oferowane. Pada¢ wartosc¢,
zakres oferowanych parametrow, opisac

Stét zabiegowy minimum trzysegmentowy

.|(segment plecéw, segment siedziska, segment

ndg) z mozliwoscia ztozenia do postaci fotela

Tak

Konstrukcja (podstawa) wykonana ze stali

.|pokrytej farba proszkowa lub ze stali nierdzewne;j

lub tytanu

Tak

Mobilna podstawa stotu wyposazona w 4 kota (o
Srednicy min. 10 cm), z czego co najmniej 2 z

"|blokada jazdy i obrotu lub centralna blokada

jazdy i obrotu két

Tak

Rama stotu przystosowana do montazu

.|akcesoriéw dodatkowych, co najmniej barierek

bocznych i podp6r pod reke

Tak

.| Tapicerka stotu w kolorze jasnoniebieskim

Tak

Dtugos¢ blatu stotu 185-205 cm, szerokos¢ blatu

“|stotu 60-65 cm

Tak

Regulacja wysokosci blatu stotu hydrauliczna,

‘Iminimum w zakresie 46 - 96 cm

Tak

Regulacja segmentu plecéw w zakresie minimum
od 0° do +70°

Tak

Regulacja pochylenia nég w zakresie minimum
od -25° do + 70°

Tak

.|Dopuszczalne obcigzenie min. 150 kg

Tak

Powierzchnie stotu odporne na $rodki myjace i

‘|dezynfekcyjne

Tak

10.

Wymagane wyposazenie (ujete w cenie stotu), co
najmniej: listwa do mocowania dodatkowych
akcesoriéw (Zamawiajacy dopuszcza brak listwy
pod warunkiem, ze stot posiada rame
przystosowang do montazu akcesoriéw
dodatkowych), dwie sktadane lub opuszczane
barierki, jedna podpora reki utatwiajgca
pobieranie krwi, wieszak (uchwyt) na podktad
chigieniczny, koszyk na butle tlenowa, wieszak
kroplowki

Tak

11

Stét dopuszczony do obrotu i uzywania na terenie
RP zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z

"|p6zniejszymi zmianami). Odpowiednie

dokumenty Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na kazde zadanie

Tak

12.

Gwarancja i wliczony w cene oferty serwis w
okresie min. 24 miesigce od daty protokolarnego
odbioru stotu

Tak

13.

W okresie gwarancji dowéz stotu do naprawy lub
przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiajacego
na koszt Wykonawcy

Tak

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




Warunek graniczny.

Parametry oferowane. Pada¢ wartos¢,

Lp. |Parametry wymagane ::rmmki:,a?:s‘:;;;,yte"um zakres oferowanych parametrow, opisac
14, Instrukcja obstugi w jezyku polskim wraz z Tak
dostawa stotu
Szkolenie personelu w zakresie obstugi stotu w
siedzibie Zamawiajacego w dniu protokolarnego
15.[odbioru stotu lub w terminie poprzedzajacym Tak
odbiér - wyznaczonym przez Zamawiajacego w
porozumieniu z Wykonawcg
Warunek max. 0
Termin dostawy - do 28 dni kalendarzowych od p}(t.'l\’lajm'mejsza
16. daty podpisania umowy llos¢ dni 1 pkt.
Pozostate
proporcjonalnie
Do oferty zataczone materiaty informacyjne (w
17 jezyku polskim) dotyczace oferowanyego Tak

przedmiotu zamoéwienia oraz jego zdjecie
(fotografia)

Niespetnianie wyzej wyszczegodlnionych parametréw spowoduje odrzucenie oferty

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




