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Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 poz. 3

L.p. Parametry wymagane Podać parametry oferowane Wymagane

1. Elektrody niezbędne do stymulatorów SSIR i DDDR wymagane

2. elektrody odpowiednie do gniazd IS-1 wymagane

3. rok produkcji 2015 lub późniejszy wymagane

4. Elektrody A i V aktywne, pasywne wymagane

5. elektrody A i V sterydowe wymagane

6.
znacznik RTG wysunięcia spirali mocującej lub znacznik 

końca (stopy) elektrody na skopii RTG
wymagane

7.
Do oferty załączone materiały informacyjne w języku 

polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
wymagane

......................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


