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Parametry przedmiotu zaméwienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 2
Stymulatory dwujamowe dedykowane do MRI catego ciata

Zatacznik 7.5

L.p.

Parametry wymagane

Poda¢ parametry oferowane

Wymagane

Parametry przedmiotu zamoéwienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 2

wymagane

1.

Rok produkcji 2016 lub pézZniejszy

wymagane

2.

Dedykowane do MRI catego ciata

wymagane

.|Gniazda do elektrod 1S-1

wymagane

Na okres zywotnosci wszczepionych urzadzen
dostarczenie (wraz z papierem niezbednym do wydrukéw
w okresie obowigzywania umowy) i serwisowanie (w tym

.|biezgca aktualizacja oprogramowania) 2 urzadzen

programujacych, (w okresie obowigzywania umowy, w
przypadku naprawy trwajgcej powyzej 48 godzin
dostarczenie urzgdzenia zastepczego)

wymagane

Na zgdanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w
zakresie objetym przedmiotem zamdwienia oraz

"|zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych

kilku zabiegow

wymagane

Do kazdego dostarczanego urzadzenia Wykonawca
zataczy: paszport urzgdzenia w jezyku polskim, instrukcja

.|obstugi w jezyku polskim, instrukcje (w jezyku polskim) dla

pacjenta, opaske na reke dla pacjenta informujgca o
rodzaju posiadanego urzadzenia

wymagane

Do oferty zataczone materiaty informacyjne w jezyku

"|polskim dotyczace oferowanego przedmiotu zaméwienia

wymagane

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty



